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CONTOUR® 
next

Sensoren 
Zur Blutzuckerbestimmung

Verwendungszweck: CONTOUR NEXT Sensoren 
sind für die Blutzuckermessung durch Menschen 
mit Diabetes in Eigenanwendung im kapillären Voll-
blut und medizinisches Fachpersonal im kapilären 
und venösen Vollblut zur Bestimmung der Glukose-
konzentration vorgesehen. 

Zusammenfassung: CONTOUR NEXT Sensoren 
sind für die Verwendung mit CONTOUR XT- und 
allen CONTOUR NEXT-Blutzuckermessgeräten be-
stimmt. Sie ermöglichen die quantitative Messung 
der Glukosekonzentration im Blut mit Hilfe von  
CONTOUR XT- und allen CONTOUR NEXT-Messge-
räten.

Lagerung und Handhabung: 
•  Lagern Sie die Sensoren bei Temperaturen zwischen 

0° C und 30 ° C.
•  Lagern Sie die Sensoren nur in der Originaldose. Ver-

schließen Sie die Dose nach der Entnahme eines Sen-
sors immer sofort und fest. 

•  Vor der Anwendung der Sensoren bitte die Hände 
gründlich mit warmem Wasser waschen und gut ab-
trocknen.

• Verwenden Sie die Sensoren nicht mehr, wenn das
  Verfallsdatum abgelaufen ist. Das Verfallsdatum ist auf 
dem Dosenetikett und der Verpackung aufgedruckt. 

•  Achten Sie darauf, dass sich das Messgerät und die Senso-
ren an die Temperatur der Umgebung angepasst haben, in 
der Sie die Messung vornehmen. Wurden Messgerät und 
Sensoren bei unterschiedlichen Temperaturen gelagert, 
warten Sie 20 Minuten bis sich beide in der Temperatur an-
geglichen haben. Der empfohlene Betriebsbereich für das 
jeweilige CONTOUR XT- oder CONTOUR NEXT-Messgerät 
ist der zugehörigen Bedienungsanleitung zu entnehmen.

•        Die Sensoren sind nur zur einmaligen Verwendung 
bestimmt. Sensoren nicht wiederverwenden.

•  Überzeugen Sie sich nach dem Öffnen der Sensorverpa-
ckung davon, dass die Dose fest verschlossen ist. Wenn 
der Deckel nicht fest sitzt, sollten Sie die Sensoren nicht 
zur Messung verwenden. Überprüfen Sie die Verpackung 
auf eventuelle Beschädigungen.

      Messverfahren: Detaillierte Anweisungen 
zur Blutzuckermessung sind in der Bedienungsan-
leitung zum CONTOUR XT- bzw. CONTOUR NEXT-
Messgerät sowie in den entsprechenden Produkt-
beilagen zu finden.

Messergebnisse:
 Ihr Messgerät ist so eingestellt, dass, die Ergeb-
nisse in mg/dL (Milligramm Glukose pro Deziliter) 
oder mmol/L (Millimol Glukose pro Liter) angezeigt 
werden. Ergebnisse in mg/dL, weisen nie eine Kom-
mastelle auf (z. B. 96 mg⁄dL), während Ergebnisse in 
mmol/L immer eine Kommastelle haben (z. B. 5,3 mg⁄dL). 
Wenn Ihre Ergebnisse nicht korrekt in mg/dl oder 
mmol/L angezeigt werden, wenden Sie sich an den 
Bayer Diabetes Service: Deutschland: 0800 726 1880.

Fragwürdige oder widersprüchliche Ergebnis-
se: Nutzen Sie zur Lösung des Problems die 
Bedienungsanleitung des CONTOUR XT oder 
eines CONTOUR NEXT-Messgeräts. Hinweise 
zu Fehlermeldungen und Lösungen finden Sie 
in der Bedienungsanleitung des CONTOUR XT 
oder der CONTOUR NEXT-Messgerätes. Für 
Ihre Fragen zur Anwendung der Bayer Blutzu-
ckermesssysteme stehen Ihnen die fachkom-
petenten Mitarbeiter/innen im Bayer Diabetes 
Service gerne zur Verfügung: Deutschland: 
0800 7261880. 
Qualitätskontrolle: Sie haben die Möglichkeit eine Kontroll-
messung durchzuführen, wenn Sie das Messgerät zum ersten 
Mal verwenden, bei jedem Öffnen einer neuen Sensorendose, 
wenn Sie glauben, dass das Messgerät nicht eindeutig funk-
tioniert, wenn das Messergebnis nicht mit Ihrem Empfinden 
übereinstimmt, zur internen Qualitätskontrolle nach RiIiBÄK 
(Richtlinien der Bundesärztekammer). Verwenden Sie nur 
CONTOUR NEXT-Kontrolllösungen. Diese Kontrolllösungen 
sind speziell für das CONTOUR XT- und alle CONTOUR NEXT-
Systeme vorgesehen. Die mit der Kontrolllösung erfassten 
Messergebnisse sollten innerhalb des Zielbereichs liegen, 
der auf dem Etikett der Sensordose und auf der Sensorver-
packung aufgedruckt ist. Verwenden Sie Ihr Messgerät nicht 
zur Bestimmung Ihres Blutzuckers, so lange die Messungen 
mit der Kontrolllösung außerhalb des angegebenen Ziel-
bereichs liegen. Sollte das Ergebnis Ihrer Kontrollmessung 
außerhalb des angegebenen Zielbereichs liegen, so wen-
den Sie sich bitte an Bayer Diabetes Service: Deutschland:  
0800 7261880.

Sicherheitsinformationen
• Nur zur        In-vitro-Diagnostik (äußer-

liche Anwendung) bestimmt. Nicht ein-
nehmen.

•  Potentielle Infektionsgefährdung: Me-
dizinisches Fachpersonal und alle Per-
sonen, die dieses System an mehreren 
Patienten benuzten, (selbst nach einer 
Reinigung) so behandelt werden, als 
könnten Sie infektiöse Erkrankungen 
übertragen. Alle Produkte und Gegen-
stände, die mit menschlichem Blut 
in Berührung kommen, stellen auch 
nach der Reinigung ein potentielles In-
fektionsrisiko dar. Anwender müssen 
die Empfehlungen zur Verhütung von 
durch Blut übertragbare Krankheiten 
im medizinischen Umfeld, insbeson-
dere die Empfehlungen für potenziell 
infektiöse menschliche Proben beach-
ten, bevor sie die Blutzuckermessung 
durchführen.1

Chemische Zusammensetzung: FAD-Glukose-
Dehydrogenase (Aspergillus sp., 4,0 U/Sensor):  
21 %; Mediator 54 %; nichtreaktive Bestandteile 25 %.

Vergleichsoptionen: Das CONTOUR XT- und alle CONTOUR 

NEXT-Systeme sind zur Verwendung mit kapillärem und venö-
sem Vollblut vorgesehen. Der Vergleich mit einer Labormethode 
ist zeitgleich unter Verwendung von Aliquoten derselben Probe 
durchzuführen. Hinweis: Aufgrund der Glykolyse nimmt die Glu-
kosekonzentration rasch ab (ca. 5-7 % pro Stunde).2

Einschränkungen:
1.  Konservierungsmittel: Medizinisches Fachperso-

nal kann Blut in Probengefäßen sammeln, die Hepa-
rin enthalten. Anderen Antikoagulanzien oder Kon-
servierungsmittel dürfen nicht verwendet werden.

2.  Höhe: Höhen von bis zu 6301 m über dem Mee-
resspiegel wirken sich nicht signifikant auf die 
Messergebnisse aus.

3.  Blutentnahme an alternativen Körperstellen: 
Lesen Sie den Abschnitt „Blutentnahme an alter-
nativen Körperstellen“ in der Bedienungsanlei-
tung des jeweiligen Messgerätes.

4.  Lipämische Proben: Cholesterinwerte bis 1168 mg/dL  
(30,2 mmoI/L und Triglyceride bis 4709 mg/dL (53,2 mmol/L) 
beeinflussen die Messergebnisse nicht signifikant.

5.  Peritonealdialyselösungen: Icodextrin stört die Messun-
gen mit den CONTOUR NEXT- Sensoren nicht.

6.  Xylose: Nicht bei oder kurz nach einem Xyloseabsorp-
tionstest verwenden. Xylose im Blut stört die Blutzu-
ckermessung.

7.  Kontraindikationen: Möglicherweise ist die Blutzucker-
messung mit Kapillarblut nicht angezeigt bei Personen mit 
reduzierter peripherer Durchblutung, Schock, schwerer Hy-
potonie, hyperosmolarer Hyperglykämie und schwere De-
hydration sind Beispiele für Krankheitszustände, bei denen 
die Messung der Glukose im peripheren Blut beeinträchtigt 
sein könnte.3

8.  Die Messung störender Substanzen: Reduzierende 
Substanzen, die natürlicherweise (Harnsäure, Bilirubin) 
oder infolge einer medikamentösen Therapie (Ascorbin-
säure, Paracetamol) im Blut vorkommen, haben keinen 
signifikanten Einfluss auf die Messergebnisse. Es kann je-
doch zu Störungen der Messung kommen, wenn die Kon-
zentrationen dieser Stoffe die unten aufgeführten Werte 
überschreiten:

Bilirubin  > 54 mg/dl 
(0,9 mmol/L)

Harnsäure  > 59 mg/dL 
(3,5 mmol/L)

Ascorbin-   > 10 mg/dL
säure          (0,6 mmol/L)

Paracetamol  > 35 mg/dL 
(2,3 mmol/L

Maltose         keine Inter-
ferenz

Galactose      keine Inter-
ferenz

H ä m a t o k r i t : 
Hämatokritwerte 
zwischen 10 % 
und 70 % wirken 
sich nicht sig-
nifikant auf die 
mit CONTOUR 

NEXT-Sensoren 
erfassten Mess-
ergebnisse aus.

Die CONTOUR XT- und CONTOUR NEXT-Messgeräte sind 
nicht für den neonatalen Gebrauch bestimmt.
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•  Wenn der auf dem Messgerät angezeigte Blutzucker-
wert unter 50 mg/dL (2,8 mmol/L) liegt, befolgen Sie 
sofort die Anweisungen Ihres Arztes.

•  Wenn der auf dem Messgerät angezeigte Blutzucker-
wert über 250 mg/dL (13,9 mmol/L) liegt, befolgen Sie 
bitte sofort die Anweisungen Ihres Arztes.

•  Halten Sie immer zuerst Rücksprache mit Ihrem Arzt, 
bevor Sie ausgehend von den mit CONTOUR XT- oder 
CONTOUR NEXT erfassten Messergebnissen Ihre Me-
dikamentendosis ändern.
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Zu verwenden mit den 
CONTOUR® XT- 

und allen 
CONTOUR® NEXT-

Messgeräten von Bayer


